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Органам управления 
здравоохранением субъектов 

Российской Федерации

Ф едеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщает на 
основании информации, поступивщей от ООО «М ИМ », производителя 
медицинского изделия «Удлинитель медицинский однократного применения по 
ТУ 9398-021-27380060-2016», регистрационное удостоверение от 21.03.2023 
№ РЗН 2017/5643, срок действия не ограничен, об отзыве некоторых партий 
медицинских изделий (см. приложение).

В случае необходимости получения дополнительной информации следует 
обращаться к производителю  ООО «М ИМ » по контактным данным, указанным 
в приложении.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

А.В. Самойлова

http://www.roszdravnadzor.gov.ru


Приложение к письму Росздравнадзора i - , /o.o^.(O SLioz4  № о ^ А -Н о о / г Н
ТЮ МЕНЬ 0  ООО “ МИМ”

Общество с ограниченной ответственностью *'МИМ"
Россия, 625517, Тюменская область, м.р-н Тюменский, с.п. Мальковское, 

с Мальково, проезд Мирный, д.ЗО, стр. 1 
Сайт; www.ooo-mim.ru Телефон: +7 (3452) 59-18-80 

E-mail: ооо mimrtfibk.ni, director@,ooo-mim.ru, komm@ooo-mim.ru, telinoto!ooo-mim.ru.

ИНН 7203013907, КПП 722401001

Исх. № от ............  20:^f^..r.
г п г пСубъектам обращения 

медицинских изделий 

Информационное письмо
В соответствии с письмом Росздравнадзора № 10-49807/24 от 12 августа 2024 

специалистами ООО «МИМ» проведена проверка достоверности информационного 
сообщения, поступившего в информационную базу Росздравнадзора от КГБУЗ «Алтайский 
краевой клинический центр охраны материнства и детства» г. Барнаул о проблеме 

безопасности медицинского изделия «Удлинитель медицинский однократного применения 

по ТУ 9398-021-27380060-2016», партия 23134, дата выпуска 10.2023, срок годности 10.2028, 
производства ООО «МИМ», РУ № РЗН 2017/5643 от 19.10.2023 по результатам которой ООО 
«МИМ» информирует потребителей об отзыве партии 23134, указанного медицинского 
изделия.

Причина отзыва: В ходе изучения полученных данных от лечебного учреждения и 

проверки качества арбитражных образцов М И специалисты О О О «М ИМ » установили, что 

медицинское изделие «Удлинитель медицинский однократного применения по ТУ 9398-021- 

27380060-2016», партия 23134, дата выпуска 10.2023, срок годности 10.2028, производства ООО 

«М ИМ », РУ  №  РЗН  2017/5643 от 19.10.2023 г. имеет на ряде изделий факт негерметичного 

соединения.

ООО «М ИМ » просит всех субъектов обращения медицинских изделий при наличии 

медицинского изделия «У длинитель медицинский однократного применения по ТУ 9398-021- 

27380060-2016», партия 23134, дата выпуска 10.2023, срок годности 10.2028, производства ООО 

«М ИМ », РУ  №  РЗН  2017/5643 от 19.10.2023 г. предварительно связавшись со специалистами 

нащего предприятия по адресу: Россия, 625517, Тюменская обл.. Тю менский р-н, с. Мальково, пр. 

М ирный, д.ЗО, стр. 1. тел.: 8(3452) 59-18-80, 59-18-74, E-mail: director@ ooo-m im .ru. komm@ ooo- 

m im .ru.

Все затраты, связанные с возвратом указанной партии медицинского изделия ООО «М ИМ » 
берёт на себя.

М ы приносим свои извинения задвезлю ж ны е неудобства, причинённые Вашему 
учреждению.

Генеральный директор Н.В. Ковбасюк

М2_034 7207^
10.09.2024
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